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lab code result [µg/l] ± z-score zU-score assessm.**
1 0,026 1,9 s
2 0,02 -0,2 s
3 0,024 0,01 1,0 1,2 s
4 0,0305 3,5 u
5 0,0202 0 -0,4 -0,1 s
6 0,0195 -0,4 s
7 0,0179 -1,1 s
8 0,0272 0,01 1,3 2,4 q
9 0,02 0,01 -0,2 -0,2 s

10 0,0225 0 0,9 0,7 s
11 0,0197 0,01 -0,3 -0,3 s
12 0,022 0,5 s
14 0,0181 0,01 -0,7 -1,0 s
15 0,009 0 -7,5 -4,7 u
16 0,019 -0,6 s
17 0,0181 -1,0 s
18 0,0167 0 -1,9 -1,6 s
19 0,022 0,5 s
20 0,019 0 -3,0 -0,6 s
21 0,018 -1,0 s
23 0,0249 0 2,4 1,6 s
25 0,018 -1,0 s
27 0,0222 0,6 s
28 0,0223 0 1,6 0,6 s
30 0,0212 0,2 s
31 0,027 2,3 q
32 0,0172 0 -1,4 -1,4 s
33 0,022 0,01 0,4 0,5 s
35 0,0176 -1,2 s
36 0,0213 0,01 0,2 0,3 s
37 0,0191 -0,6 s
38 0,0234 1,0 s
39 0,02 50 0,0 -0,2 s
40 0,019 0,02 -0,2 -0,6 s
41 0,0224 0,7 s
42 0,0211 0 0,3 0,2 s
43 0,02 0 -0,3 -0,2 s
44 0,0191 0,01 -0,6 -0,6 s
45 0,0199 0 -1,3 -0,3 s
46 0,0182 0,01 -0,6 -1,0 s
47 0,0248 1,5 s
49 0,024 0,01 1,1 1,2 s
50 0,0194 -0,5 s
51 0,021 0,2 s
52 0,019 -0,6 s
53 0,02 0 -0,9 -0,2 s

** s = satisfactory, q = questionable, u = unsatisfactory

PT 5/20 - TW S4
assigned value [µg/l]*
upper tolerance limit [µg/l]
lower tolerance limit [µg/l]

Perfluorohexanoic acid - 1
0,02055
0,02616
0,01561

± 0,00077

* The stated uncertainty of the assigned value is the expanded 
uncertainty with a coverage factor k=2 corresponding to a 
confidence level of about 95%
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lab code result [µg/l] ± z-score zU-score assessm.**
54 0,019 0 -2,2 -0,6 s
55 0,0175 -1,2 s
56 0,0276 0,01 1,6 2,5 q
57 0,01 -4,3 u
58 0,0195 0 -0,5 -0,4 s
59 0,018 -1,0 s
61 0,02 0 -0,3 -0,2 s
62 0,021 0,01 0,1 0,2 s
63 0,0167 0,01 -1,3 -1,6 s
65 0,02 0 -0,5 -0,2 s
68 0,0195 0,01 -0,4 -0,4 s
70 0,021 0,2 s
71 0,0207 0 0,2 0,1 s
73 0,02 0,01 -0,2 -0,2 s
74 0,02 0,01 -0,1 -0,2 s
75 0,0188 -0,7 s
76 0,019 -0,6 s
79 0,0208 0,01 0,0 0,1 s
80 0,021 0,01 0,2 0,2 s
81 0,118 34,7 u
82 0,0264 0 4,6 2,1 q
83 0,0278 0 4,7 2,6 q
85 0,023 0,01 0,5 0,9 s
86 0,017 40,4 0,0 -1,4 s
87 0,0231 0 2,4 0,9 s
88 0,0216 0,4 s

** s = satisfactory, q = questionable, u = unsatisfactory

* The stated uncertainty of the assigned value is the expanded 
uncertainty with a coverage factor k=2 corresponding to a 
confidence level of about 95%

PT 5/20 - TW S4 Perfluorohexanoic acid - 1
assigned value [µg/l]* 0,02055 ± 0,00077
upper tolerance limit [µg/l] 0,02616
lower tolerance limit [µg/l] 0,01561
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lab code result [µg/l] ± z-score zU-score assessm.**
1 0,075 1,9 s
2 0,1 5,0 u
3 0,062 0,02 0,2 0,2 s
4 0,0671 0,9 s
5 0,0606 0,01 0,2 0,1 s
6 0,0568 -0,5 s
7 0,0565 -0,5 s
8 0,0762 0,02 1,6 2,0 s
9 0,063 0,02 0,3 0,4 s

10 0,063 0,01 0,5 0,4 s
11 0,0564 0,01 -0,9 -0,5 s
12 0,069 1,1 s
14 0,0525 0,02 -0,7 -1,1 s
15 0,03 0,01 -5,9 -4,3 u
16 0,057 -0,4 s
17 0,0559 -0,6 s
18 0,0508 0,02 -1,2 -1,3 s
19 0,067 0,9 s
21 0,051 -1,3 s
23 0,0574 0,01 -0,6 -0,4 s
25 0,054 -0,9 s
27 0,065 0,6 s
28 0,06 0,01 0,0 0,0 s
30 0,0608 0,1 s
31 0,084 3,0 u
32 0,053 0,01 -1,0 -1,0 s
33 0,069 0,02 0,9 1,1 s
35 0,0553 -0,7 s
36 0,0563 0,01 -0,5 -0,5 s
37 0,0581 -0,3 s
38 0,066 0,7 s
39 0,055 50 0,0 -0,7 s
40 0,054 0,02 -0,6 -0,9 s
41 0,0611 0,1 s
42 0,0616 0,01 0,2 0,2 s
43 0,053 0,01 -1,3 -1,0 s
44 0,056 0,02 -0,5 -0,6 s
45 0,0601 0 0,0 0,0 s
46 0,0562 0,02 -0,3 -0,5 s
47 0,0719 1,5 s
49 0,069 0,03 0,7 1,1 s
50 0,0653 0,7 s
51 0,062 0,2 s
52 0,06 0,0 s
53 0,0639 0,01 1,4 0,5 s
54 0,058 0 -1,3 -0,3 s

** s = satisfactory, q = questionable, u = unsatisfactory

PT 5/20 - TW S4
assigned value [µg/l]*
upper tolerance limit [µg/l]
lower tolerance limit [µg/l]

Perfluorohexanoic acid - 2
0,06008
0,07609
0,04593

± 0,00222

* The stated uncertainty of the assigned value is the expanded 
uncertainty with a coverage factor k=2 corresponding to a 
confidence level of about 95%
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lab code result [µg/l] ± z-score zU-score assessm.**
55 0,0515 -1,2 s
56 0,0936 0,03 2,3 4,2 u
57 0,0502 -1,4 s
58 0,0579 0,01 -0,4 -0,3 s
59 0,0563 -0,5 s
61 0,058 0,01 -0,3 -0,3 s
62 0,065 0,03 0,3 0,6 s
63 0,0579 0,02 -0,2 -0,3 s
65 0,06 0,01 0,0 0,0 s
68 0,0561 0,02 -0,5 -0,6 s
70 0,064 0,5 s
71 0,0625 0,01 0,9 0,3 s
73 0,059 0,01 -0,3 -0,2 s
74 0,057 0,02 -0,4 -0,4 s
75 0,0569 -0,4 s
76 0,168 13,5 u
79 0,0522 0,03 -0,6 -1,1 s
80 0,056 0,01 -0,7 -0,6 s
81 0,0188 -5,8 u
82 0,0692 0,02 1,1 1,1 s
83 0,0644 0,01 1,4 0,5 s
85 0,077 0,03 1,1 2,1 q
86 0,053 40,4 0,0 -1,0 s
87 0,0653 0 2,3 0,7 s
88 0,0624 0,3 s

** s = satisfactory, q = questionable, u = unsatisfactory

* The stated uncertainty of the assigned value is the expanded 
uncertainty with a coverage factor k=2 corresponding to a 
confidence level of about 95%

PT 5/20 - TW S4 Perfluorohexanoic acid - 2
assigned value [µg/l]* 0,06008 ± 0,00222
upper tolerance limit [µg/l] 0,07609
lower tolerance limit [µg/l] 0,04593

Page C-30 of C-120



0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

81 15 57 18 21 55 79 14 32 43 86 25 40 39 35 17 44 80 68 46 36 59 11 7 6 75 16 74 23 58 63 54 61 37 73 28 52 65 45 5 30 41 42 3 51 88 71 9 10 53 70 83 27 62 50 87 38 19 4 12 33 49 82 47 1 8 85 31 56 2 76

co
nc

en
tr

at
io

n 
in

 µ
g/

l

lab code

Perfluorohexanoic acid - 2

-10

-5

0

5

10

15

81 15 57 18 21 55 79 14 32 43 86 25 40 39 35 17 44 80 68 46 36 59 11 7 6 75 16 74 23 58 63 54 61 37 73 28 52 65 45 5 30 41 42 3 51 88 71 9 10 53 70 83 27 62 50 87 38 19 4 12 33 49 82 47 1 8 85 31 56 2 76

z U
-s

co
re

lab code

Perfluorohexanoic acid - 2

Page C-31 of C-120



0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

45 54 87 53 71 5 28 65 83 11 73 23 15 43 58 10 61 80 42 36 32 18 74 44 82 68 3 8 33 40 63 14 9 46 49 79 56 62 85 86 39

ex
pa

nd
ed

 u
nc

er
ta

in
ty

 in
 µ

g/
l

lab code

Perfluorohexanoic acid - 2

40,4

50

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

15 54 43 18 32 11 14 80 23 40 79 44 36 68 74 58 61 46 73 63 28 65 86 39 45 5 3 42 9 62 10 49 71 33 85 82 83 53 8 87 56

z-
Sc

or
e

lab code

Perfluorohexanoic acid - 2

Page C-32 of C-120



lab code result [µg/l] ± z-score zU-score assessm.**
1 0,177 3,0 u
2 0,09 -2,7 q
3 0,121 0,04 -0,4 -0,5 s
4 0,144 1,0 s
5 0,128 0,01 -0,1 0,0 s
6 0,118 -0,7 s
7 0,126 -0,2 s
8 0,175 0,05 1,9 2,9 q
9 0,133 0,05 0,2 0,3 s

10 0,13 0,03 0,1 0,1 s
11 0,12 0,02 -0,9 -0,6 s
12 0,113 -1,1 s
14 0,122 0,05 -0,3 -0,5 s
15 0,076 0,02 -4,3 -3,7 u
16 0,122 -0,5 s
17 0,1237 -0,3 s
18 0,104 0,03 -1,9 -1,7 s
19 0,142 0,8 s
20 0,116 0 -4,6 -0,9 s
21 0,116 -0,9 s
23 0,125 0,02 -0,4 -0,2 s
25 0,112 -1,1 s
27 0,14 0,7 s
28 0,137 0,01 1,4 0,5 s
30 0,1307 0,1 s
31 0,155 1,6 s
32 0,111 0,03 -1,2 -1,2 s
33 0,144 0,04 0,7 1,0 s
35 0,123 -0,4 s
36 0,116 0,03 -1,0 -0,9 s
37 0,133 0,3 s
38 0,142 0,8 s
39 0,107 50 0,0 -1,5 s
40 0,159 0,02 3,0 1,9 s
41 0,137 0,5 s
42 0,137 0,03 0,6 0,5 s
43 0,094 0,02 -3,5 -2,4 q
44 0,1222 0,03 -0,4 -0,4 s
45 0,126 0 -0,8 -0,2 s
46 0,115 0,05 -0,6 -0,9 s
47 0,154 1,6 s
49 0,162 0,03 2,5 2,1 q
50 0,128 0,0 s
51 0,139 0,7 s
52 0,132 0,2 s
53 0,133 0,02 0,4 0,3 s

** s = satisfactory, q = questionable, u = unsatisfactory

PT 5/20 - TW S4
assigned value [µg/l]*
upper tolerance limit [µg/l]
lower tolerance limit [µg/l]

Perfluorohexanoic acid - 3
0,1285
0,1607
0,0998

± 0,0045

* The stated uncertainty of the assigned value is the expanded 
uncertainty with a coverage factor k=2 corresponding to a 
confidence level of about 95%
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lab code result [µg/l] ± z-score zU-score assessm.**
54 0,127 0 -0,6 -0,1 s
55 0,11 -1,3 s
56 0,156 0,05 1,1 1,7 s
57 0,121 -0,5 s
58 0,125 0,03 -0,3 -0,2 s
59 0,1257 -0,2 s
61 0,125 0,03 -0,3 -0,2 s
62 0,144 0,07 0,5 1,0 s
63 0,127 0,05 -0,1 -0,1 s
65 0,13 0,01 0,2 0,1 s
68 0,121 0,04 -0,4 -0,5 s
70 0,139 0,7 s
71 0,1374 0,01 1,5 0,6 s
73 0,129 0,02 0,1 0,0 s
74 0,127 0,03 -0,1 -0,1 s
75 0,114 -1,0 s
76 0,069 -4,1 u
79 0,122 0,06 -0,2 -0,5 s
80 0,132 0,03 0,2 0,2 s
81 0,0563 -5,0 u
82 0,122 0,01 -0,9 -0,5 s
83 0,1699 0,02 5,0 2,6 q
85 0,15 0,06 0,7 1,3 s
86 0,127 40,4 0,0 -0,1 s
87 0,134 0,02 0,7 0,3 s
88 0,113 -1,1 s

** s = satisfactory, q = questionable, u = unsatisfactory

* The stated uncertainty of the assigned value is the expanded 
uncertainty with a coverage factor k=2 corresponding to a 
confidence level of about 95%

PT 5/20 - TW S4 Perfluorohexanoic acid - 3
assigned value [µg/l]* 0,1285 ± 0,0045
upper tolerance limit [µg/l] 0,1607
lower tolerance limit [µg/l] 0,0998
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lab code result [µg/l] ± z-score zU-score assessm.**
1 0,019 1,4 s
2 0,02 1,8 s
3 0,0155 0 0,2 0,1 s
4 0,0188 1,3 s
5 0,0132 0 -2,3 -0,8 s
6 0,014 -0,5 s
7 0,0126 -1,1 s
8 0,022 0,01 1,4 2,5 q
9 0,013 0,01 -0,8 -0,9 s

10 0,0154 0 0,2 0,1 s
11 0,0144 0 -0,3 -0,3 s
12 0,014 -0,5 s
14 0,0134 0 -1,1 -0,7 s
15 0,01 0 -4,8 -2,2 q
16 0,013 -0,9 s
17 0,0119 -1,3 s
18 0,012 0 -2,0 -1,3 s
19 0,016 0,3 s
20 0,012 0 -3,0 -1,3 s
21 0,013 -0,9 s
23 0,0144 0 -0,8 -0,3 s
25 0,0095 -2,4 q
27 0,0155 0,1 s
28 0,0172 0 1,3 0,8 s
30 0,0158 0,3 s
31 0,02 1,8 s
32 0,0143 0 -0,3 -0,3 s
33 0,016 0,01 0,3 0,3 s
35 0,0124 -1,1 s
36 0,015 0 0,0 0,0 s
37 0,014 -0,5 s
38 0,0205 1,9 s
39 0,012 50 0,0 -1,3 s
40 0,02 0,02 0,5 1,8 s
41 0,0144 -0,3 s
42 0,0157 0 0,4 0,2 s
43 0,02 0 2,4 1,8 s
44 0,0156 0 0,2 0,2 s
45 0,0155 0 0,8 0,1 s
46 0,014 0,01 -0,3 -0,5 s
47 0,0196 1,6 s
49 0,018 0,01 0,7 1,0 s
50 0,0141 -0,4 s
51 0,017 0,7 s
52 0,013 -0,9 s
53 0,0141 0 -0,9 -0,4 s

** s = satisfactory, q = questionable, u = unsatisfactory

PT 5/20 - TW S4
assigned value [µg/l]*
upper tolerance limit [µg/l]
lower tolerance limit [µg/l]

Perfluoroheptanoic acid - 1
0,01508
0,02068
0,01035

± 0,00075

* The stated uncertainty of the assigned value is the expanded 
uncertainty with a coverage factor k=2 corresponding to a 
confidence level of about 95%
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lab code result [µg/l] ± z-score zU-score assessm.**
54 0,014 0 -1,3 -0,5 s
55 0,0135 -0,7 s
56 0,0149 0 -0,1 -0,1 s
57 0,0173 0,8 s
58 0,014 0 -0,7 -0,5 s
59 0,0138 -0,5 s
61 0,013 0 -1,3 -0,9 s
62 0,015 0,01 0,0 0,0 s
63 0,0129 0,01 -0,8 -0,9 s
65 0,014 0 -1,0 -0,5 s
68 0,0138 0 -0,6 -0,5 s
70 0,015 0,0 s
71 0,0156 0 0,7 0,2 s
73 0,016 0 0,5 0,3 s
74 0,016 0,01 0,2 0,3 s
75 0,0138 -0,5 s
76 0,029 5,0 u
79 0,0213 0,01 1,2 2,2 q
80 0,012 0 -2,0 -1,3 s
81 0,0271 4,3 u
82 0,0185 0 2,3 1,2 s
83 0,017 0 1,8 0,7 s
85 0,019 0,01 1,0 1,4 s
86 0,013 26,8 0,0 -0,9 s
87 0,0167 0 1,5 0,6 s
88 0,0143 -0,3 s

** s = satisfactory, q = questionable, u = unsatisfactory

* The stated uncertainty of the assigned value is the expanded 
uncertainty with a coverage factor k=2 corresponding to a 
confidence level of about 95%

PT 5/20 - TW S4 Perfluoroheptanoic acid - 1
assigned value [µg/l]* 0,01508 ± 0,00075
upper tolerance limit [µg/l] 0,02068
lower tolerance limit [µg/l] 0,01035
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lab code result [µg/l] ± z-score zU-score assessm.**
1 0,034 0,9 s
2 0,03 0,1 s
3 0,04 0,01 1,7 2,1 q
4 0,0449 3,1 u
5 0,0283 0 -0,7 -0,3 s
6 0,0295 0,0 s
7 0,0244 -1,2 s
8 0,0381 0,01 1,7 1,7 s
9 0,025 0,01 -1,0 -1,1 s

10 0,0323 0,01 0,9 0,6 s
11 0,0284 0,01 -0,4 -0,3 s
12 0,03 0,1 s
14 0,0265 0,01 -1,0 -0,7 s
15 0,022 0 -3,6 -1,8 s
16 0,027 -0,6 s
17 0,0249 -1,1 s
18 0,0223 0,01 -2,8 -1,7 s
19 0,034 0,9 s
21 0,026 -0,8 s
23 0,0284 0 -0,6 -0,3 s
25 0,022 -1,8 s
27 0,0312 0,3 s
28 0,028 0 -1,2 -0,4 s
30 0,0307 0,2 s
31 0,023 -1,5 s
32 0,02745 0,01 -0,4 -0,5 s
33 0,034 0,01 0,7 0,9 s
35 0,0239 -1,3 s
36 0,0271 0,01 -0,6 -0,6 s
37 0,0268 -0,6 s
38 0,0404 2,2 q
39 0,025 50 0,0 -1,1 s
40 0,034 0,02 0,4 0,9 s
41 0,0269 -0,6 s
42 0,0311 0,01 0,5 0,3 s
43 0,033 0,01 1,0 0,7 s
44 0,0303 0,01 0,2 0,2 s
45 0,0301 0 0,6 0,1 s
46 0,0309 0,01 0,2 0,3 s
47 0,0379 1,7 s
49 0,033 0 2,9 0,7 s
50 0,0305 0,2 s
51 0,032 0,5 s
52 0,028 -0,4 s
53 0,0312 0 1,4 0,3 s
54 0,029 0 -0,3 -0,1 s

** s = satisfactory, q = questionable, u = unsatisfactory

PT 5/20 - TW S4
assigned value [µg/l]*
upper tolerance limit [µg/l]
lower tolerance limit [µg/l]

Perfluoroheptanoic acid - 2
0,0295

0,03935
0,02104

± 0,00134

* The stated uncertainty of the assigned value is the expanded 
uncertainty with a coverage factor k=2 corresponding to a 
confidence level of about 95%
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lab code result [µg/l] ± z-score zU-score assessm.**
55 0,026 -0,8 s
56 0,0312 0,01 0,3 0,3 s
57 0,0313 0,4 s
58 0,0275 0,01 -0,7 -0,5 s
59 0,0274 -0,5 s
61 0,028 0,01 -0,5 -0,4 s
62 0,03 0,01 0,1 0,1 s
63 0,0283 0,01 -0,2 -0,3 s
65 0,028 0 -0,9 -0,4 s
68 0,0268 0,01 -0,7 -0,6 s
70 0,03 0,1 s
71 0,0315 0 1,3 0,4 s
73 0,031 0,01 0,5 0,3 s
74 0,031 0,01 0,2 0,3 s
75 0,027 -0,6 s
76 0,018 -2,7 q
79 0,0305 0,02 0,1 0,2 s
80 0,029 0,01 -0,2 -0,1 s
81 0,104 15,1 u
82 0,0368 0 3,6 1,5 s
83 0,0372 0 3,7 1,6 s
85 0,043 0,02 1,6 2,7 q
86 0,022 26,8 0,0 -1,8 s
87 0,0342 0 2,2 1,0 s
88 0,0281 -0,3 s

** s = satisfactory, q = questionable, u = unsatisfactory

* The stated uncertainty of the assigned value is the expanded 
uncertainty with a coverage factor k=2 corresponding to a 
confidence level of about 95%

PT 5/20 - TW S4 Perfluoroheptanoic acid - 2
assigned value [µg/l]* 0,0295 ± 0,00134
upper tolerance limit [µg/l] 0,03935
lower tolerance limit [µg/l] 0,02104
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lab code result [µg/l] ± z-score zU-score assessm.**
1 0,134 1,8 s
2 0,11 0,3 s
3 0,112 0,03 0,4 0,4 s
4 0,131 1,6 s
5 0,111 0,01 1,0 0,4 s
6 0,103 -0,1 s
7 0,0941 -0,7 s
8 0,152 0,05 1,9 2,9 q
9 0,096 0,04 -0,5 -0,6 s

10 0,106 0,02 0,1 0,1 s
11 0,0995 0,02 -0,7 -0,4 s
12 0,107 0,1 s
14 0,118 0,03 0,9 0,8 s
15 0,092 0,02 -1,4 -0,9 s
16 0,099 -0,4 s
17 0,0925 -0,9 s
18 0,0809 0,02 -2,3 -1,7 s
19 0,098 -0,5 s
20 0,074 0,01 -6,5 -2,2 q
21 0,094 -0,8 s
23 0,0974 0,01 -1,3 -0,5 s
25 0,089 -1,1 s
27 0,114 0,6 s
28 0,103 0,01 -0,5 -0,1 s
30 0,11 0,3 s
31 0,123 1,1 s
32 0,1065 0,04 0,1 0,1 s
33 0,129 0,04 1,1 1,5 s
35 0,0927 -0,8 s
36 0,0933 0,02 -1,1 -0,8 s
37 0,101 -0,3 s
38 0,156 3,1 u
39 0,094 50 0,0 -0,8 s
40 0,125 0,02 2,0 1,2 s
41 0,0961 -0,6 s
42 0,111 0,02 0,6 0,4 s
43 0,084 0,02 -2,4 -1,5 s
44 0,104 0,03 -0,1 -0,1 s
45 0,1125 0,01 2,3 0,5 s
46 0,0972 0,05 -0,3 -0,5 s
47 0,133 1,7 s
49 0,13 0,03 1,8 1,5 s
50 0,105 0,0 s
51 0,119 0,9 s
52 0,101 -0,3 s
53 0,111 0 2,3 0,4 s

** s = satisfactory, q = questionable, u = unsatisfactory

PT 5/20 - TW S4
assigned value [µg/l]*
upper tolerance limit [µg/l]
lower tolerance limit [µg/l]

Perfluoroheptanoic acid - 3
0,1048
0,1377

0,07628

± 0,0045

* The stated uncertainty of the assigned value is the expanded 
uncertainty with a coverage factor k=2 corresponding to a 
confidence level of about 95%
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